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Використання за призначенням 

Пробірки для збору крові QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus) призначені для 
збору, зберігання, інкубації, стимуляції та транспортування людської крові. 

Для використання з QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) ELISA або системою 
LIAISON® QuantiFERON-TB Gold Plus. 

Цільовий користувач 

Пробірки для забору крові QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) використовуються в 
умовах, коли зразок крові забирається кваліфікованим медичним працівником і 
обробляється в лабораторних умовах. 
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Опис та принцип 

Короткий огляд та пояснення 

Зверніться до інструкції із застосування QuantiFERON-TB Gold Plus ELISA для 
короткого огляду та пояснень щодо збудників. 
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Надані матеріали 

Вміст набору 
 

Пробірки для забору крові 200 пробірок 100 пробірок 40 пробірок 

Номер за каталогом 622526 622423 622222 

Кількість тестів в упаковці 50 25 10 

QuantiFERON Nil 
Пробірка (сірий 
ковпачок, біле кільце) 

Nil 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

QuantiFERON TB1 
Пробірка (зелений 
ковпачок, біле кільце) 

TB1 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

QuantiFERON TB2 
Пробірка (жовтий 
ковпачок, біле кільце) 

TB2 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

QuantiFERON Mitogen 
Пробірка (фіолетовий 
ковпачок, біле кільце) 

Mitogen 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

Пробірки для забору 
крові QFT-Plus 
Інструкція із 
застосування 

 1 1 1 
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Пробірки для забору крові на 
великій висоті (HA) 

200 пробірок 100 пробірок 40 пробірок 

(для використання на висоті 
від 1020 до 1875 метрів) 

   

Номер за каталогом 623526 623423 623222 

Кількість тестів в упаковці 50 25 10 

QuantiFERON HA Nil 
Пробірка (сірий 
ковпачок, жовте 
кільце) 

Nil 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

QuantiFERON HA TB1 
Пробірка (зелений 
ковпачок, жовте 
кільце) 

TB1 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

QuantiFERON HA TB2 
Пробірка (жовтий 
ковпачок, жовте 
кільце) 

TB2 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

QuantiFERON HA 
Mitogen Пробірка 
(фіолетовий 
ковпачок, жовте 
кільце) 

Mitogen 50 пробірок 25 пробірок 10 пробірок 

Пробірки для 
забору крові QFT-
Plus Інструкція із 
застосування 

 1 1 1 

Важливо: Пробірки для забору крові QFT-Plus призначені лише для одноразового 
використання. 

Важливо: Висота над рівнем моря впливає на об'єм пробірки для збору крові. 
Використовуйте стандартні пробірки для забору крові QFT-Plus на висоті від рівня моря 
до 810 м (2650 футів). Використовуйте пробірки на великій висоті (HA) на висотах від 
1020 м (3350 футів) до 1875 м (6150 футів). Якщо ви використовуєте пробірки для 
забору крові QFT-Plus за межами зазначених діапазонів висот або якщо об'єм крові, 
що забирається, є низьким, збирайте кров, використовуючи альтернативні методи 
забору, описані нижче. Пробірки для забору крові, що постачаються, призначені для 
використання 
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тільки з QFT-Plus ELISA або системою LIAISON® QuantiFERON-TB Gold Plus 
(#311010), а наведені нижче інструкції стосуються виключно використання пробірок 
для забору крові QFT-Plus. 

Антигени були висушені на внутрішній стінці пробірок для забору крові, тому дуже 
важливо, щоб вміст пробірок був ретельно перемішаний з кров'ю. Для крові, яка 
безпосередньо забирається в пробірки для забору крові QFT-Plus, пробірки для забору 
крові QFT-Plus повинні бути перенесені в інкубатор з температурою 37°C якомога 
швидше, але не пізніше 16 годин після забору. Крім того, кров можна зібрати в одну 
літієво- або натрієво-гепаринову пробірку для зберігання перед перенесенням у 
пробірки для збору крові QFT-Plus та інкубацією. Зразки крові, зібрані в літієво- або 
натрієво-гепаринові пробірки, можна зберігати до 16 годин при кімнатній температурі 
(від 17 до 25°C) з подальшим перенесенням в пробірки для збору крові QFT-Plus, або 
зразки крові в літієво- або натрієво-гепаринові пробірки можна перенести в пробірки 
для збору крові QFT-Plus відразу після забору. Зразки крові в літієво- або натрієво-
гепаринових пробірках також можна зберігати при температурі 2-8°C до 48 годин перед 
перенесенням в пробірки для забору крові QFT-Plus. 

Компоненти набору 

Основні компоненти набору пояснюються нижче. 

Таблиця 1. Реактиви, що постачаються 
 

Реактиви Активні інгредієнти Об’єм 

Nil гепарин н/з 

TB1 ESAT-6 та CFP-10, гепарин н/з 

TB2 ESAT-6 та CFP-10, гепарин н/з 

Mitogen фітогемаглютинін (PHA-P), гепарин н/з 
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Необхідні, але не надані матеріали 

Додаткові реактиви 

⚫ Набір для QuantiFERON-TB Gold Plus ELISA (номер за 
каталогом): 622120,) 
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Попередження та застереження 

Зверніть увагу, що вам може знадобитися ознайомитися з місцевими правилами щодо 
повідомлення про серйозні інциденти, які сталися з пристроєм, виробнику та/або його 
уповноваженому представнику, а також регуляторному органу, в якому 
зареєстрований користувач та/або пацієнт. 

Інформація з техніки безпеки 

Працюючи з хімікатами, завжди одягайте відповідний лабораторний халат, одноразові 
рукавички та захисні окуляри. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, 
зверніться до відповідних паспортів безпеки (SDS). Вони доступні онлайн у зручному 
та компактному форматі PDF на сайті www.qiagen.com/safety, де ви можете знайти, 
переглянути та роздрукувати паспорт бепеки для кожного набору та компонента 
набору QIAGEN. 

⚫ Зразки та проби є потенційно інфекційними. Утилізуйте проби та відходи 
аналізу згідно з місцевими процедурами безпеки. 

Інформація про екстрені ситуації  

CHEMTREC 

За межами США та Канади +1 703-527-3887 

Заходи безпеки 

Тільки для діагностики in vitro. 
Примітка: Пробірки для забору крові QFT-Plus стерильні перед використанням. 

http://www.qiagen.com/safety
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Якщо ви підозрюєте, що пробірка(и) для забору крові QFT-Plus була пошкоджена або 
стерилізація була порушена, зверніться до служби технічної підтримки QIAGEN. 
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Зберігання реактивів та поводження з 
ними 

Слід звертати увагу на термін придатності та умови зберігання, зазначені на коробці 
та етикетках усіх компонентів. Не використовуйте прострочені або неправильно 
збережені компоненти. 

Зберігання та обробка зразків 

Пробірки для збору крові QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) призначені для 
використання з аналізом QuantiFERON-TB Gold Plus ELISA або LIAISON QuantiFERON-
TB Gold Plus (#311010. З усіма зразками слід поводитися як з потенційно 
небезпечними. 
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Протокол: Забір крові 

Важливі моменти перед початком роботи 

⚫ Температура пробірок під час заповнення кров'ю повинна бути в межах 17-25°C. 
⚫ Чорна позначка на боковій стороні пробірки вказує на валідований діапазон 0,8-

1,2 мл. Якщо рівень крові в будь-якій пробірці вийшов за межі позначки 
індикатора, візьміть новий зразок крові. Недостатнє або надмірне заповнення 
пробірок за межами діапазону від 0,8 до 1,2 мл може призвести до помилкових 
результатів. 

⚫ Якщо для забору крові використовується "голка-метелик", використовуйте 
"продувну" пробірку, щоб переконатися, що пробірка заповнена кров'ю перед тим, 
як використовувати пробірки для забору крові QFT-Plus. 

⚫ Використовуйте пробірки для забору крові QFT-Plus на висоті до 810 метрів над 
рівнем моря. Використовуйте пробірки для забору крові HA QFT-Plus на висоті від 
1 020 до 1 875 метрів (3350 і 6150 футів). 

⚫ Якщо ви використовуєте пробірки для збору крові QFT-Plus на висоті понад 81 0 
метрів (2650 футів), але не між 1020 м (3350 футів) і 1875 м (1610 футів), або 
якщо об'єм крові, що забирається, є низьким, користувачі можуть набирати кров 
шприцом і негайно переносити по 1 мл крові в кожну з 4 пробірок для збору крові 
QFT-Plus. З міркувань безпеки найкраще це зробити, вийнявши голку шприца, 
забезпечивши відповідні заходи безпеки, знявши ковпачки з 4 пробірок для збору 
крові QFT-Plus і набравши по 1 мл крові в кожну пробірку (до центру чорної мітки 
збоку на етикетці пробірки). Переконайтеся, що кожна пробірка (Nil, TB1, TB2 і 
Mitogen) може бути ідентифікована за етикеткою або іншим способом після 
зняття ковпачка. Надійно закрийте ковпачки і змішайте, як описано нижче. Крім 
того, кров можна збирати в одну загальну пробірку для збору крові, що містить 
літій-гепарин або натрій-гепарин в якості антикоагулянту, а потім переносити в 
пробірки для збору крові QFT-Plus. Використовуйте тільки літій-гепарин або 
натрій-гепарин як антикоагулянт крові, оскільки інші антикоагулянти заважають 
проведенню аналізу. Наповніть пробірку для забору крові (мінімальний об'єм 5 
мл) і обережно перемішайте, перевертаючи пробірку кілька разів, щоб розчинити 
літій-гепарин або натрій-гепарин. Пробірки з кров'ю повинні зберігатися і 
транспортуватися при кімнатній температурі (17-25°C) до перенесення в пробірки 
для збору крові QFT-Plus для інкубації, яку необхідно 
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розпочати протягом 16 годин після забору крові. Якщо кров була зібрана в 
літієво-гепаринову або натрієво-гепаринову пробірку, зразки повинні бути 
рівномірно перемішані шляхом легкої інверсії 
перед розливанням у пробірки для збору крові QFT-Plus. Виконуйте розподіл 
асептично (з дотриманням відповідних процедур безпеки), знявши ковпачки з 4 
пробірок для збору крові QFT-Plus і додаючи по 1 мл крові в кожну з них (до 
центру чорної мітки на бічній етикетці пробірки). Надійно закрийте ковпачки 
пробірок і змішайте, як описано нижче. 

Налаштування 

⚫ Належним чином промаркуйте пробірки. 

Поводження з реактивами 

⚫ Якщо кров не інкубується одразу після забору, користувачі повинні негайно 
повторно перемішати пробірки, перевернувши їх 1 0 разів до початку інкубації. 

Що потрібно зробити перед початком роботи 

⚫ Переконатися, що кожна пробірка для забору крові QFT-Plus (Nil, TB1, TB2 і 
Mitogen) ідентифікується за етикеткою або іншим способом після зняття 
ковпачка. 

Прямий забір у пробірки для забору крові QFT-Plus 

Порядок дій 

1. Для кожного пацієнта візьміть 1 мл крові шляхом венепункції безпосередньо в 
кожну з пробірок для збору крові QFT-Plus. 

Примітка: Цю процедуру повинен виконувати кваліфікований медичний 
працівник. 

Важливо: Температура пробірок під час заповнення кров'ю повинна бути в 
межах 17-25°C. 
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 Оскільки пробірки об'ємом 1 мл витягують кров відносно повільно, утримуйте 
пробірку на голці протягом 2-3 секунд після того, як здасться, що пробірка 
заповнилася. Це забезпечить правильний об'єм крові, що збирається. 

 Чорна позначка на боковій стороні пробірки вказує на валідований діапазон 
0,8-1,2 мл. Якщо рівень крові в будь-якій пробірці вийшов за межі позначки 
індикатора, візьміть новий зразок крові. Недостатнє або надмірне заповнення 
пробірок за межами діапазону від 0,8 до 1,2 мл може призвести до 
помилкових результатів. 

 Якщо для забору крові використовується "голка-метелик", використовуйте 
"продувну" пробірку, щоб переконатися, що пробірка заповнена кров'ю перед 
тим, як використовувати пробірки для забору крові QFT-Plus. 

 Використовуйте пробірки для забору крові QFT-Plus на висоті до 810 метрів 
над рівнем моря. Використовуйте пробірки для забору крові HA QFT-Plus на 
висоті від 1020 до 1875 метрів (3350 і 6150 футів). 

 Якщо ви використовуєте пробірки для збору крові QFT-Plus на висоті понад 81 
0 метрів (2650 футів), але не між 1020 м (3350 футів) і 1875 м (1610 футів), або 
якщо об'єм крові, що забирається, є низьким, користувачі можуть набирати 
кров шприцом і негайно переносити по 1 мл крові в кожну з 4 пробірок для 
збору крові QFT-Plus. З міркувань безпеки найкраще це зробити, вийнявши 
голку шприца, забезпечивши відповідні заходи безпеки, знявши ковпачки з 4 
пробірок для збору крові QFT-Plus і набравши по 1 мл крові в кожну пробірку 
(до центру чорної мітки збоку на етикетці пробірки). Переконайтеся, що кожна 
пробірка (Nil, TB1, TB2 і Mitogen) може бути ідентифікована за етикеткою або 
іншим способом після зняття ковпачка. Надійно закрийте ковпачки і змішайте, 
як описано нижче. 

2. Одразу після заповнення пробірок струсіть їх десять (1 0) разів достатньо сильно, 
щоб уся внутрішня поверхня пробірки була вкрита кров'ю. Це розчинить антигени 
на стінках пробірки. 

Важливо: Під час струшування пробірки повинні мати температуру від 17° до 
25°C. Надто енергійне струшування може спричинити руйнування гелю і 
призвести до неправильних результатів. 
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3. Після маркування, заповнення та струшування пробірки необхідно якомога 
швидше перенести в інкубатор з температурою 37°C ± 1°C протягом 16 годин з 
моменту збору. Перед інкубацією зберігайте і транспортуйте пробірки при 
кімнатній температурі (17-25°C). 

Якщо кров не інкубується одразу після забору, користувачі повинні негайно 
повторно перемішати пробірки, перевернувши їх 10 разів безпосередньо перед 
інкубацією. 

4. Інкубуйте пробірки у ВЕРТИКАЛЬНОМУ положенні при 
37°C ± 1°C від 16 до 24 годин. 
Примітка: Інкубатор не потребує подачі CO2 або 
зволоження. 
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Забір крові в одну літієво- або натрієво-гепаринову пробірку з 

подальшим перенесенням у пробірки для забору крові QFT- Plus 

Порядок дій 

1. Кров можна збирати в одну пробірку для забору крові, що містить літій- або 
натрій-гепарин в якості антикоагулянту, а потім переносити в пробірки для забору 
крові QFT-Plus. Використовуйте тільки літій- або натрій-гепарин як антикоагулянт 
крові, оскільки інші антикоагулянти заважають проведенню аналізу. Наклейте 
відповідні етикетки на пробірки. 

Примітка: Рекомендується промаркувати пробірку із зазначенням часу та дати 
забору крові. 

Важливо: Пробірки для забору крові повинні бути кімнатної температури (17-25°C 
під час забору крові). Використовуйте тільки літій-гепарин або натрій-гепарин як 
антикоагулянт крові, оскільки інші антикоагулянти заважають проведенню аналізу 

2. Наповніть пробірку для забору крові з літій- або натрій-гепарином (мінімальний 
об'єм 5 мл) і обережно перемішайте, перевернувши пробірку кілька разів, щоб 
розчинити гепарин. 

Примітка: Цю процедуру повинен виконувати кваліфікований флеботоміст. 

3. Час витримки та температурні параметри для пробірок з літій- або натрій-
гепарином перед перенесенням та інкубацією в пробірках для забору крові 
QFT-Plus. Варіанти забору крові див. на рисунках 1-3. 

Варіант 1: Зберігання при кімнатній температурі - поводження з літієво- або 
натрієво-гепариновими пробірками 

Кров, зібрану в літієво- або натрієво-гепаринові пробірки, необхідно зберігати при 
кімнатній температурі (17-25°C) не більше 16 годин з моменту забору до перенесення 
в пробірки для збору крові QFT-Plus і подальшої інкубації. 

Варіант 2: Охолоджені - обробка літієво- або натрієво-гепаринових пробірок 

Важливо: Процедурні кроки 3a-3d необхідно виконувати послідовно. 
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3a. Кров, взяту в літієво- або натрієво-гепаринову пробірку, можна зберігати при 
кімнатній температурі (17-25°C) до 3 годин після забору крові. 

3b. Кров, взяту в літієво- або натрієво-гепаринову пробірку, можна зберігати в 
холодильнику (2-8°C) до 48 годин. 

3c. Після охолодження літієво- або натрієво-гепаринова пробірка повинна 
зрівноважитися до кімнатної температури (17-25°C) перед перенесенням 
у пробірки для збору крові QFT-Plus. 

3d. Пробірки для забору крові QFT-Plus з аліквотами слід помістити в 
інкубатор з температурою 37°C протягом 2 годин після переливання 
крові. 

Примітка: Якщо пробірки для збору крові QFT-Plus не були інкубовані при 
37°C одразу після перенесення в пробірки для збору крові QFT-Plus і 
струшування, переверніть пробірки для перемішування 10 разів перед 
інкубацією при 37°C. Загальний час від забору крові до інкубації в пробірках 
для забору крові QFT-Plus не повинен перевищувати 53 години. 

4. Перенесення зразка крові з літієво- або натрієво-гепаринової пробірки в 
пробірки для забору крові QFT-Plus. 

Важливо: Пробірки для забору крові QFT-Plus повинні бути кімнатної 
температури (17-25°C). 

4a. Промаркуйте кожну пробірку для забору крові QFT-Plus відповідним чином. 
Переконайтеся, що кожна пробірка (Nil, TB1, TB2 і Mitogen) може бути 
ідентифікована за етикеткою або іншим способом після зняття ковпачка. 
Рекомендується перенести записані час і дату забору крові з літієво- або 
натрієво-гепаринових пробірок у пробірки для забору крові QFT-Plus. 

4b. Зразки повинні бути рівномірно перемішані шляхом легкої інверсії перед 
розподілом у пробірки для збору крові QFT-Plus. 

4c. Розподіл слід виконувати асептично, забезпечуючи відповідні процедури 
безпеки, знімаючи ковпачки з 4 пробірок для збору крові QFT-Plus і додаючи 
по 1 мл крові в кожну пробірку. Надійно закрийте ковпачки пробірок і 
змішайте, як описано нижче. Переконайтеся, що кожна пробірка (Nil, TB1, 
TB2 і Mitogen) може бути ідентифікована за етикеткою або іншим способом 
після зняття ковпачка. 

Додаткове автоматичне визначення аліквот 
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Етап перенесення може бути виконаний автоматично за допомогою робочої 
станції Hamilton Aliquot STARlet (номер деталі 173000-303) з апаратною 
конфігурацією (номер деталі 49000-63) або робочої станції Tecan Fluent Mix 
& Pierce (номер деталі 30042011) з використанням протоколу на 1 мл або 
еквівалентного. Для отримання додаткової інформації зверніться до 
місцевого представника QIAGEN. 

5. Змішайте пробірки відразу після заповнення пробірок для збору крові QFT-Plus, 
струшуючи їх десять (10) разів, достатньо сильно, щоб уся внутрішня поверхня 
пробірки була покрита кров'ю. Це розчинить антигени на стінках пробірки. 

Примітка: Надто енергійне струшування може спричинити руйнування гелю і 
призвести до неправильних результатів. 

6. Після маркування, заповнення та струшування пробірки необхідно перенести в 
інкубатор з температурою 37°C ± 1°C протягом 2 годин. Якщо пробірки для 
забору крові QFT-Plus не інкубуються при 37°C одразу після забору крові та 
струшування, переверніть пробірки для перемішування 10 разів (10x) перед 
інкубацією при 37°C. (Див. рисунки 1-3 для варіантів забору крові). 

7. Інкубуйте пробірки для забору крові QFT-Plus у ВЕРТИКАЛЬНОМУ 
положенні при температурі 37°C ± 1°C від 16 до 24 годин. 

Примітка: Інкубатор не потребує подачі CO2 або зволоження. 
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Наберіть у пробірки для збору крові QFT-Plus і тримайте при кімнатній 
температурі. 

 

По 1 мл в кожну 

пробірку QFT-Plus Струсіть 10 разів До 16 годин? Перевернути для 
перемішування 16-24 години 

Рисунок 1. Варіант забору крові: Безпосередньо влийте кров у пробірки для збору 

крові QFT-Plus і витримайте при кімнатній температурі. Загальний час від забору 

крові в пробірки для забору крові QFT-Plus до інкубації при 37°C не повинен 

перевищувати 16 годин. 

Наберіть у літієво або натрієво-гепаринові пробірки і зберігайте при кімнатній температурі. 

 
> 5 мл в 

літієво-гепариован або 
натрієво-гепаринова 

пробірка 

Переверніть, щоб розчинити 

гепарин 
При кімнатній температурі до 16 

годин 
Перевернути для перемішування По 1 мл в кожну пробірку Q FT-Plus Струсіть 10 разів (10х) 16-24 години 

Рисунок 2. Варіант забору крові: Наберіть у літієво- або натрієво-гепаринову 

пробірку і зберігайте при кімнатній температурі. Загальний час від забору крові в 

літієво- або натрієво-гепаринову пробірку до інкубації при 37°C не повинен перевищувати 

16 годин. 

Наберіть у літієво- або натрієво-гепаринову пробірку і тримайте при температурі 2-8°C.  

 
> 5 мл в 

літієво-гепариован або 
натрієво-гепаринова 

пробірка 

Переверніть, щоб 

розчинити гепарин 
до 3 годин До 48 годин Витримати до кімнатної 

температури 
Перевернути для 
перемішування По 1 мл в кожну пробірку Q 

FT-Plus Струсіть 10 разів (10х) 16-24 години 

Рисунок 3. Варіант забору крові: Наберіть у літієво- або натрієво-гепаринову пробірку і 

тримайте при температурі 2-8°C. ову пробірку та витримайте при 2–8 °C. 

Загальний час від забору крові в літієао- або натрієво-гепаринову пробірку до інкубації 

при 37°C не повинен перевищувати 53 годин. 
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8. Після інкубації пробірки для збору крові QFT-Plus можна витримувати при 
температурі 4-27°C до 3 днів перед центрифугуванням. 

9. Після інкубації пробірки центрифугують протягом 15 хвилин при 2000 - 3000 RCF 
(г). Гелева пробка відокремить клітини від плазми. Якщо цього не сталося, 
центрифугуйте пробірки ще раз. 

Можна зібрати плазму без центрифугування, однак це вимагає 
додаткової обережності, щоб видалити плазму, не пошкодивши клітини. 

10. Збирайте зразки плазми, використовуючи лише піпетку. 

Важливо: Після центрифугування уникайте піпетування вгору-вниз або 
перемішування плазми будь-якими способами перед збиранням. Завжди 
намагайтеся не порушувати матеріал на поверхні гелю. 

Зразки плазми можна завантажувати безпосередньо з центрифугованих пробірок 
для збору крові QFT-Plus в планшет для QFT-Plus ELISA або в аналізатор 
LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus (КОД: 311010). 

Зразки плазми можна зберігати до 28 днів при температурі 2-8°C або, якщо вони 
були зібрані, при температурі нижче -20°C протягом тривалого періоду часу. 
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Утилізація 

⚫ Поводьтеся з людською кров'ю та плазмою як з потенційно інфекційними матеріалами. 

Дотримуйтесь відповідних інструкцій щодо крові та поводження з нею. 

⚫ Утилізуйте зразки та матеріали, що контактували з кров'ю або продуктами крові, відповідно 

до федеральних, державних та місцевих норм. 
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Посібник з усунення несправностей  

Цей посібник з усунення несправностей може допомогти у вирішенні будь-яких 
проблем, які можуть виникнути. Для отримання технічної допомоги та додаткової 
інформації, будь ласка, зверніться до нашого Центру технічної підтримки за адресою 
www.qiagen.com/Support (для отримання контактної інформації відвідайте 
www.qiagen.com). 

Зауваження та пропозиції 

Неповне заповнення пробірок для забору крові (ПЗК) 

a) ПЗК знімають з голки 
занадто рано. 

Оскільки ПЗК об'ємом 1 мл витягують кров відносно 
повільно, утримуйте ПЗК на голці протягом 2-3 секунд 
після того, як здасться, що ПЗК заповнився. Це гарантує, 
що буде зібрано правильний об'єм. 

b) При використанні 
голки-метелика 
пробірка не 
заповнена 

Якщо для забору крові використовується голка-метелик, 
слід використовувати "продувну" пробірку, щоб 
переконатися, що пробірка заповнена кров'ю перед 
використанням ПЗК QFT-Plus. 

c) Термін дії ПЗК 
закінчився 

ПЗК необхідно використати протягом терміну придатності, 
зазначеного на етикетці пробірки. 

Переповнення ПЗК 

Під час забору крові 
пробірка не має 
кімнатної температури 

Пробірки для забору крові повинні бути кімнатної 
температури 17-25°C (62,6-77°F) під час забору крові . 

Згустки крові  

Недостатнє 
перемішування 

Одразу після заповнення ПЗК струсіть їх десять (10) разів 
достатньо сильно, щоб уся внутрішня поверхня ПЗК була 
вкрита кров'ю. Це розчинить антигени на стінках ПЗК. 

http://www.qiagen.com/Support
http://www.qiagen.com/
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Плазма не відокремлена гелем 

Недостатня швидкість 
або час 
центрифугування 

Збір плазми полегшується шляхом центрифугування ПЗК 
протягом 15 хвилин при 2000-3000 RCF ( г). Гелева 
пробка відокремить клітини від плазми. Якщо цього не 
відбувається, ПЗК слід повторно центрифугувати. 

Порушення цілісності 
гелю 

 

Пробірки 
струшували 
занадто 
енергійно 

Одразу після заповнення ПЗК струсіть їх десять (10) разів 
достатньо сильно, щоб уся внутрішня поверхня ПЗК була 
вкрита кров'ю. Це розчинить антигени на стінках ПЗК. 

Важливо: Надто енергійне струшування може 
спричинити руйнування гелю і призвести до спотворення 
результатів. 
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Символи 

Наступні символи зустрічаються в інструкціях із застосування або на упаковці та 
маркуванні: 
 

Символ Визначення символу 

 

Містить реактиви, достатні для проведення <N> реакцій 

 
Використання за призначенням 

 

Цей виріб відповідає вимогам Європейського регламенту 
2017/746 щодо медичних виробів для діагностики in vitro. 

 

Уповноважений представник в Європейському 
Співтоваристві / Європейському Союзі 

 
Медичний виріб для діагностики in vitro 

 
Номер за каталогом 

 
Номер партії 

 
Номер матеріалу (тобто маркування компонента) 

 
Компоненти 

 
Кількість 

 
Глобальний номер товарної позиції 

 
R - версія інструкції із застосування, а n - номер версії 

 

Обмеження температури 
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Символ Визначення символу 

 

Виробник 

 

Дата виробництва 

 

Ознайомтеся з інструкцією із застосування 

 

Попередження/застереження або Обережно, зверніться до 
супровідних документів 

 

Стерилізовано за допомогою опромінення 

 

Єдина стерильна бар'єрна система 

 

Не стерилізувати повторно 

 

Не використовувати повторно 

 

Містить біологічний матеріал тваринного походження 

 

Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена, та 
зверніться до інструкції інструкції із застосування 
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Символ Визначення символу 

 

Унікальний ідентифікатор пристрою 

 

Тільки для використання з тестом QuantiFERON-TB Gold 
Plus. Посібник для виявлення інфікування мікобактеріями 
туберкульозу 

 

Кожна упаковка містить 
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Інформація для замовлення 

Продукт Зміст 
Номер за 

каталогом 

 Пробірки для 
забору крові 
QuantiFERON-TB Gold Plus 

200 пробірок (50 Nil, TB1, TB2 та 
Mitogen) 

622526 

Пробірки для забору крові 
з дозатором 
QuantiFERON-TB Gold Plus 

100 пробірок (25 Nil, TB1, TB2 та 
Mitogen) 

622423 

Одноразова упаковка 
QuantiFERON-TB Gold Plus 
для одного пацієнта 

40 пробірок (1 Nil, TB1, TB2 та 
Mitogen/упаковка), упаковка 
10 шт 

622222 

QuantiFERON-TB Gold Plus 
Пробірки  
для забору крові на висоті 

200 пробірок (50 Nil, TB1, TB2 та 
Mitogen) 

623526 

Пробірки для забору крові на 
висоті упаковка з дозатором 
QuantiFERON-TB Gold Plus 

100 пробірок (25 Nil, TB1, TB2 та 
Mitogen) 

623423 

Одноразова упаковка 
QuantiFERON-TB Gold Plus 
для одного пацієнта на 
висоті 

40 пробірок (1 Nil, TB1, TB2 та 
Mitogen/упаковка), упаковка 
10 шт 

623222 

Супутні товари   

QuantiFERON-TB Gold Plus Комплект з 2-х планшетів 622120 

ELISA   

Лабораторний набір 
QuantiFERON-TB Gold Plus 
для Посилання 

Комплект з 20-х пластин 622822 
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Актуальну інформацію про ліцензування та застереження щодо конкретного продукту 
див. в інструкції із застосування відповідного набору QIAGEN. Інструкції із 
застосування набору QIAGEN доступні на сайті www.qiagen.com або можуть бути 
запитані у відділі технічної підтримки QIAGEN чи у місцевого дистриб'ютора. 

http://www.qiagen.com/
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Історія переглядів документа 
 

Перегляд Опис 

R2, червень 2021 Включити інформацію про пакет для одного пацієнта 
Оновлений розділ "Надані матеріали" для включення 
інформації про одноразове використання ПЗК та додано 
таблицю для реагентів, що постачаються Оновлені запобіжні 
заходи для включення інформації про стерильні умови 
використання ПЗК 

R3, серпень 2021 Змінено каталожні номери на оригінальні 

R4, березень 2023 Видалено розділ Посилання 



 

L1123668 

Обмежена ліцензійна угода на пробірки для забору крові QuantiFERON®-TB Gold Plus 
Використання цього продукту означає згоду будь-якого покупця або користувача продукту з наступними умовами: 
1. Продукт може використовуватися виключно відповідно до протоколів, що надаються разом з виробом та цією Інструкцією із застосування, а також 

тільки для використання з компонентами, що містяться в панелі. Компанія QIAGEN не надає жодних ліцензій відповідно до своєї інтелектуальної 
власності на використання або об'єднання компонентів, що входять до складу цієї панелі, з будь-якими компонентами, що не входять до складу цієї 
панелі, за винятком випадків, описаних у протоколах, що надаються разом із продуктом, цій інструкції із застосування та додаткових протоколах, 
доступних за посиланнями www.qiagen.com. Деякі з цих додаткових протоколів були надані користувачами QIAGEN для користувачів QIAGEN. Ці 
протоколи не були ретельно протестовані або оптимізовані компанією QIAGEN. Компанія QIAGEN не гарантує їх і не запевняє, що вони не 
порушують права третіх осіб. 

2. За винятком прямо зазначених ліцензій, компанія QIAGEN не гарантує, що ця панель та/або її використання не порушує права третіх осіб. 
3. Ця панель та її компоненти ліцензовані для одноразового використання і не можуть бути використані повторно, відремонтовані або перепродані. 
4. Компанія QIAGEN відмовляється від будь-яких інших ліцензій, явних чи неявних, окрім тих, що прямо вказані. 

5. Покупець і користувач панелі погоджуються не здійснювати і не дозволяти іншим здійснювати будь-які кроки, які можуть призвести або сприяти будь-
яким діям, забороненим вище. Компанія QIAGEN може вимагати виконання заборон цієї Обмеженої ліцензійної угоди в будь-якому суді та відшкодовує 
всі свої витрати на розслідування та судові витрати, включаючи гонорари адвокатів, під час будь-яких дій, спрямованих на забезпечення виконання 
цієї Обмеженої ліцензійної угоди або будь-яких своїх прав інтелектуальної власності, що стосуються панелі та/або її компонентів. 

Оновлені умови ліцензії див. www.qiagen.com.Торгові марки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QuantiFERON® (QIAGEN Group). Зареєстровані назви, 
торгові марки тощо, використані в цьому документі, навіть якщо вони спеціально не позначені як такі, не вважаються такими, що не охороняються 
законом. 03/2023 L1123668 1123668 © 2021 QIAGEN, всі права захищені. 

http://www.qiagen.com/
http://www.qiagen.com/


 Пробірки для забору крові QuantiFERON-TB Gold Plus Інструкція із застосування 03.2023 31 

Замовлення www.qiagen.com/shop | Технічна підтримка support.qiagen.com | Веб-сайт www.qiagen.com 

http://ordering/
http://www.qiagen.com/shop
http://support/
http://support.qiagen.com/
http://website/
http://www.qiagen.com/

