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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
вул. Ярославська, 41, м. Київ,  04071, тел. (044) 425-43-54
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109
«___» ___________ 20__ року №__________
на № __________від «___» ________ 20__ року
Доброго дня, шановні постачальники!
Хочу наголосити, що 27.07.21 - спливає термін, коли можливо направляти свої уточнення і запитання стосовно даного тендеру. 

22.07.21р. до мене був направлений лист від постачальника з новими питаннями і уточненнями. 

Прошу мої відповіді сприйняти, як внесення змін в технічні вимоги. І взяти їх до розгляду. 
Раніше , нам надавалося питання щодо Додатку 8, п. 7 а саме потреби "наявість адаптерів для різного об'єму пробірок".

Ми надали відповідь: Нам потрібен адаптер для пробірок типу Falcon 50мл з конічним дном та адаптер для пробірок 15мл.
 
Отже надаю відповідь на нові запитання: 

ПИТАННЯ 1:   Наступні питання стосуються "Додаток № 8 До Оголошення № 417/ВТ від 16.07.2021 року" та "Додаток № 2" оскільки технічна інформація дублюється в цих двох документах.

 

Отже "Детальний опис обладнання та комплектації центрифуги лабораторної рефрижераторної настільної:"

Пункт 6 "Бакет-ротор укомплектований 4 стаканами з нержавіючої сталі, оснащені резиновими прокладками, з прозорими кришками, для попередження розповсюдження аерозолю у випадку пошкодження пробірок"

Питання до пункту 6:

"Пропонуємо розглянути ротор та стакани до нього, які можуть бути виготовлені з алюмінію або інших сплавів. Ми пропонуємо продукцію найвідомішого світового виробника чия продукція має всі необхідні сертифікати та відповідає усім релевантним стандартам безпеки. Отже матеріал ротору та/або стаканів не має суттєвої ролі. Між тим хочемо зазначити що ротор та стакани можуть автоклавуватись, будуь мати біогерметичні кришки та прокладки. Наш ротор буде більш швидкий та легкий, що дозволить проводити центрифугування на великих швидкостях, результатом чого буде краще розділення зразків. Просимо підтвердити що до розгляду будуть прийматись пропозиції з роторами та стаканами з інших матеріалів"

Відповідь 1:  ротор та стакани до нього можуть бути виготовлені тільки з металевих, не схильних до корозії, сплавів.
 ПИТАННЯ 2: Пункт 7 

"Наявність адаптерів для різного об'єму пробірок"

Питання до пункту 7

"Просимо роз'яснити чи мається на увазі що адаптери на інші типи пробірок інснують і можуть бути придбаними в майбутньому, або додаткові адаптери повинні входити до комплекту постачання? Якщо повинні входити до комплекту постачання, то адаптери до яких типів пробірок? Разом із тим хочемо зазначити що наявність додаткових адаптерів впливає на вартість комплекту центрифуги, отже якшо наразі не планується робота з пробірками окрім 50 мл конічних (визначених в пункті 7 та 8), просимо викласти пункт 7 у редакції яка б давала зрозуміти що у майбутньому повинна бути можливість доустаткувати комплект, але разом із постачанням, додаткові адаптери не потрібні"

Відповідь 3:  Нам потрібен адаптер для пробірок типу Falcon 50мл з конічним дном та адаптер для пробірок 15мл. В інших адаптерах в нас немає потреби. 
 

ПИТАННЯ 3: Пункт 13

"Ротор з системою авто балансування корегує дисбаланс до 50 г"

Питання до пункту 13.

"Наша пропозиція буде мати в собі надсучасну центрифугу від відомого бренда, яка, звісно має просунуту систему ідентифікації дисбалансу. Однак виробник не зазначає саме граничну вагу по дисбалансу, адже наша центрифуга здатна працювати з дуже великою кількістю сумісних та опційних роторів, а у кожного ротору будуть свої унікальні властивості по допустима вагі яка може привезти до дисбалансу. Просимо підтвердити, що до розгляду будуть прийняті центрифуги оснащені системою ідентифікації дисбалансу але без зазначання граничної ваги. Альтернативно можна розглянути можливість видалення цього пункту, адже наступний пункт 14 як раз говорить про наявність функції вимкнення при дисбалансі"

Відповідь 3: Підтверджую, що до розгляду будуть прийняті центрифуги оснащені системою ідентифікації дисбалансу але без зазначання граничної ваги.
 

ПИТАННЯ 4: Пункт 22

"Безшумна робота"

Питання до пункту 22

"Просимо прибрати пункт 22 з медико-технічних вимог, адже він не містить одиниць виміру і таким чином базується на суб'єективному сприйняттю гучності.

Відповідь 4: пункт 22 скасовується. 
ПИТАННЯ 5:
Разом із тим існує пункт 28 про максимальний рівень шуму, де чітко визначений ліміт у 65 Дб"

З метою розширення кола потенційних учасників закупівлі та максимальної економії коштів  просимо Вас внести зміни до Додатку 8, а саме п. 25 Таблиця відповідності товару медико-технічним вимогам. Зокрема, збільшити максимальний рівень шуму на 2дБ, що є не критичним для людського слуху. Таким чином, максимальний рівень шуму буде складати не більше 67дБ. Заздалегідь вдячні.
Відповідь 5: змінюємо показник рівня шуму - не більше 68дБ. 
З повагою,
Лактіонова Катерина Василівна

Фахівець з закупівель та постачань

Центр громадського здоров'я МОЗ України

· e-mail: k.laktionova@phc.org.ua
· телефон: +38(050)680-07-11
· phc.org.ua
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